	序号
	招标内容
	招标要求
	投标响应

	一．
	设备名称
	电动病床
	

	1.1
	设备数量
	4张
	

	1.2
	设备品牌型号
	请投标商注明
品牌：
型号：
	

	二．
	电动病床·主要技术参数

	2.1
	床体尺寸
	床体长2230±15mm,床体宽(最外沿)1000±15mm，
	

	2.2
	床体高度
	床体高(最低位，不含床垫)465±20mm,床体升降行程320±20mm高低升降范围：465~785±20mm(不含床垫)
	

	2.3
	床面尺寸
	床面长1960±15mm,床面宽865±15mm
	

	★2.4
	 调节角度

	背板上折角度≥65°,大腿版倾斜角度≥25°(小腿部调节手动七档 ) ,脚板上折角度≥15°,脚板下折角度≥15°,床休倾斜角度头低脚高位≥12°,头高脚底位≥12°
	

	2.5
	最大安全承重
	≥200kg
	

	2.6
	基本功能
	具有背部升降，膝部升降，整体升降，头高脚底位，头低脚高位，膝背联动 功能，可手动心脏椅位
	

	2.7
	 电机
	整床采用4台进口医用电机，电机具有防电磁、抗干扰、不漏电，工作匀速、静音等特点
	

	★2.8
	脚轮
	采用直径125mm的进口品牌单面轮，具备制动、直行、万向功能
	

	2.9
	中控刹车
	共有两处中控刹车装置，位于床尾段两侧
	

	2.10
	床板护栏
	床板为全碳钢床板，可单独拆卸进行消毒，采用四片式护栏，安全护栏升起后距床面高度385mm配有阻尼缓冲功能，四片式护栏可一键释放，单独锁定，四片护栏外侧均设有滚珠式角度指示器，护栏内外侧均具备内置式操作面板，内侧为患者操作，外侧供医护人员操作
	

	2.11
	 床头板床尾板
	可直接拆卸，为第一时间抢救患者争取宝贵时间
	

	2.12
	电池
	该床具有备用电池，设有引流袋支架
	

	2.13
	床垫
	配高端防褥疮床垫 厚度100mm
	

	三
	主要商务要求

	3.1★
	供货期限
	签订合同后 24小时内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。
	

	3.2★
	保修期限
	≥ 贰年，保修期内使用率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。
	

	3.3
	售后服务
	1.在接到用户通知后，维修人员在2小时内做出响应，4小时内开展远程维护，远程维护无法解决的24小时到达现场（不可抗力因素除外）。
2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。
3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。
3.中标产品的制造商应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。
	

	3.4
	培训要求
	卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修手册、维修密码及软件备份。
安装后现场培训，所有培训或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。
以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。
	

	3.5
	设备安装
	中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。
	

	3.6
	验收方式
	设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。
1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。
2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。
3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。
4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。
	

	3.7
	付款方式
	验收合格三个月内一次性付清。
	

	3.8
	报价方式
	所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）
	


“▲”系指实质性要求条款。“★”为重要条款
